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UVC finish -kaapin EN 14683:2019  tutkimukset  

Teetimme Measur Oy:llä yhteensä yksitoista EN 14683:2019 standardin mukaista 
mikrobiologisen puhtauden arviointi. Kutakin testiä varten Finishfire valmisteli 10 
maskia, joista laboratorio valitsi satunnaiset viisi maskia testiin. Yhteensä testeihin 
toimitettiin 110 maskia.


Tavoite:  
Selvittää miten maskit tulisi asettaa kaappiin, jotta saavutetaan optimaalisin desinfiointi. 
Selvittää miten pitkä säteilytysaika tarvitaan Kirurgisen maskin ja FFP2-maskin 
desinfiointiin.


Maskien käyttö ja UVC-käsittely:  
Kutakin maskia käytettiin 30 minuutin ajan aktiivisesti hengittäen, sosiaalisessa 
kanssakäymisessä tai kävelyllä. Saastutuksen jälkeen maskit UVC-käsiteltiin noin 30 
minuutin sisällä. UVC annostuksen puolivälissä tehtiin maskin kääntö. Testejä suoritettiin 
kolmena päivänä toimisto sekä varasto-olosuhteissa. Niihin osallistui 9-10 työikäistä 
maskin käyttäjää. Testaustilanteet kuvattiin videolle.


Testeissä käytetty maskit:  
Testeissä käytettiin kotimaisia kirurgisia maskeja ja FFP2-maskeja. Seitsemässä testissä 
käytettiin Lumi Medical / Suu-nenäsuojainta. Neljässä testissä käytettiin JedX Medicare / 
FFP2-maskia.


Yhteenveto:

Tehtyjen testien perusteella UVC finish -kaapin 12 minuutin säteilytyksellä saavutetaan EN 
14683:2019 standardin vaatima mikrobiologinen puhtaus ≤ 30 cfu/g. Parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen päästään 18 minuutin UVC-käsittelyllä 9 cfu/g. Softcare-
hajunpoistajaa ei heikennä merkittävästi desinfiointia, sillä näytteessä 3 x 12 min tulokset 
ovat saman kaltaisia kuin 12 min näytteessä. Testit osoittavat myös kuinka maskiin 
joutunut lika heikentää puhdistusta, muista tuloksista selvästi poikkeava tulos: Näyte 12 
min / testi 2.


Liitteenä olevan Measure Oy:n yhteenvetoraportin näytteet:

Näyte 10 min: Kirurgisia maskeja, joita käytettiin 30 minuuttia ja UVC-käsiteltiin 5 + 5 
minuuttia. Ensimmäisen 5 minuutin säteilytyksen jälkeen maski käännettiin UVC finish 
-kaapin ohjeiden mukaisesti.

Näyte 12 min: FFP2 maskeja, joita käytettiin 30 minuuttia ja UVC-käsiteltiin 6 + 6 
minuuttia. Ensimmäisen 6 minuutin säteilytyksen jälkeen maski käännettiin UVC finish 
-kaapin ohjeiden mukaisesti.

Näyte 18 min: FFP2 maskeja, joita käytettiin 30 minuuttia ja UVC-käsiteltiin 6 + 6 + 6 
minuuttia. Ensimmäisen ja toisen 6 minuutin säteilytyksen jälkeen maski käännettiin UVC 
finish -kaapin ohjeiden mukaisesti.

Näyte 3 x 12 min: FFP2 maskeja, joita käytettiin 30 minuuttia, UVC-käsiteltiin 6 + 6 
minuuttia, jonka jälkeen niihin sumutettiin Softcare-hajunpoistajaa. Tämä toistettiin kolme 
kertaa. Viimeisessä UVC-käsittelyssä ei käytetty hajunpoistajaa.
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